
Esquema para uma sala de Estimulação Magnética Transcraniana  

O desenho do esquema de colocação de estimulador durante a conexão com sistemas de EMG digitais 

fabricados pela Neurosoft.

O desenho do esquema de colocação de estimulador durante a conexão com sistemas de EMG digitais 

produzidos por outros fabricantes. 

As seguintes abreviaturas que são usadas nas figuras: 

 EMG – unidade eletrônica do sistema de EMG digital;

 C – cadeira do paciente;

 M – monitor;

 MS – estimulador magnético;

 P – impressora;

Fonte original : Manual do Neuro-MSD - 2016
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Sugestão de esquema com preocupação pela qualidade de registro elétrico e distâncias sugeridas.




